
 

 

S. C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi 

 

Responsabile del procedimento: 

Direttore: Costella dr.ssa Vania  

 
via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy 

C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it  

 
 

Pordenone, 24 agosto 2023 

 

RdO rfq_51121 

Piattaforma eAppaltiFVG 

 

Gara a procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento della fornitura 

in service di soluzioni tecnologiche ad alta automazione per il Dipartimento di Medicina di Laboratorio 

dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, per 84 mesi. 

 

 

Con la presente, si dà riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute in merito all’RdO rfq_51121: 

 

Quesito n. 6: 

 

1. Spett.le Amministrazione, si chiede di confermare la possibilità di installare apparecchiature accessorie 

(deionizzatori, compressori, UPS, armadio rack dati, cisterna reflui, etc.) in altri vani tecnici, già utilizzati dal 

Servizio di Patologia Clinica, esterni all’area di intervento. 

2. Si chiede la possibilità negli Spoke di installare un unico UPS centralizzato (sempre con autonomia di 30 

minuti) in luogo di un UPS per ogni strumento (come richiesto nel capitolato speciale di appalto a pag.7). 

PORDENONE 

3.1. Si chiede di indicare la portata del solaio esistente. 

3.2. Si chiede conferma della possibilità di utilizzare il sistema di produzione aria compressa esistente a 

servizio dell’attuale automazione. Si chiedono inoltre la portata e la classe secondo ISO 8573-1 di tale 

impianto e se sia possibile disporre di una pressione di almeno 7 bar al piano secondo. 

3.3. Si chiede di indicare la potenza frigorifera dell’impianto di condizionamento esistente dedicata ai 

laboratori (area di intervento zona A e B, area di intervento eventuale C). 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

4.1. Si chiede di indicare la portata del solaio esistente. 

4.2. Si chiede di indicare la potenza frigorifera dell’impianto di condizionamento esistente dedicata al 

laboratorio esistente (area di intervento locale 17). 

4.3. Si chiede se sia presente un impianto ad aria a servizio delle aree di intervento (locale 17 e locale 16). In 

caso affermativo si chiedono i dati di tale impianto (aria primaria o tutt’aria esterna, portata, temperatura di 

immissione aria in estate ed in inverno). 

SPILIMBERGO 

5.1. Si chiede di indicare la portata del solaio. 

5.2. Si chiede di indicare la portata d’aria a servizio delle aree di intervento (locale 55 e locale 61), la 

tipologia di tale impianto (aria primaria o tutt’aria esterna), temperatura di immissione aria in estate ed in 

inverno. 

 

Riscontro: 

1. Si conferma la possibilità, per gli OO.EE. che lo riterranno necessario a seguito del sopralluogo 

preliminare obbligatorio, di installare presso il P.O. di Pordenone apparecchiature accessorie nei vani tecnici 

indicati nella planimetria allegata denominata “Allegato 1.6_Vani tecnici_Pad H_p-1”. 



 

 

2. Si conferma la possibilità, per gli OO.EE. che lo riterranno opportuno a seguito del sopralluogo 

preliminare obbligatorio, di installare un unico UPS centralizzato negli Spoke, a condizione che le 

prestazioni del sistema UPS offerto siano almeno equivalenti a quelle indicate nel CSA. 

3.1 La portata del solaio è pari a 300 kg/mq. 

3.2 È possibile utilizzare l’aria compressa già presente in loco; la pressione al secondo piano del pad. H è di 

6.6 bar, dal compressore situato nella sottocentrale della Farmacia l’aria ha una pressione di 7.3 bar. 

Nell’impianto in questione è stato istallato un filtro essiccatore Donaldson Ultrapac 2000, il quale dovrebbe 

garantire, come da descrizione tecnica allegata (cfr. Allegato 1.7_Essicatore Donaldson), una purezza 

dell’aria in uscita idonea per l’utilizzo secondo lo standard  ISO 8573-1 2010. 

3.3 N. 17 ventilconvettori da 7 kW ciascuno. 

4.1 La portata del solaio è pari a 300 kg/mq. 

4.2 Impianto a tutt’aria di cui si allega schema planimetrico con portate. UTA tutt'aria esterna 16° in estate e 

19° in inverno (cfr. Allegato 2.2_Imp. 03_P. TERRA_Farmacia). 

4.3 Cfr. Allegato 2.2_Imp. 03_P. TERRA_Farmacia. 

5.1 La portata del solaio è pari a 300 kg/mq. 

5.2 Cfr. Allegato 3.2_Canalizzazioni UTA Lab. Spilimbergo. 

 

Quesito n. 7: 

 

Spett.le Amministrazione, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti: 

1. Si chiede di chiarire in quale sezione dell’offerta economica debba essere indicato l’importo stimato per la 

realizzazione dei lavori, in adempimento al punto b dell’art. 17 “BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA 

ECONOMICA” 

2. Si chiede di confermare che l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo previsto al punto 16) dell’art.15 

“CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA A –DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” possa essere assolto 

con l’apposizione di marca da bollo cartacea, debitamente annullata, su carta intestata stampata e 

scansionata e allegata in formato pdf. Si chiede inoltre di confermare che sia sufficiente il pagamento di n.1 

marca da bollo di € 16,00. 

3. Si chiede di confermare che in adempimento al punto 7) dell’art 16. “BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA 

TECNICA” si possa produrre il Listino Prezzi vigente senza l’indicazione dei prezzi, relativo ai prodotti similari 

delle medesime linee oggetto di gara. 

4. Si chiede di confermare che in adempimento a quanto richiesto all’art. 17 “BUSTA TELEMATICA C – 

OFFERTA ECONOMICA” si possa produrre il Listino Prezzi vigente relativo ai prodotti similari delle medesime 

linee oggetto di gara. 

5. Si chiede di precisare se nell’Allegato I_Dettaglio offerta economica debbano essere riportate le voci 

indicate nelle tabelle riportate all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto (es. AA, AB, ecc.). In caso 

affermativo si chiede di indicare la sezione dell’Allegato I_Dettaglio offerta economica in cui dettagliare le 

suddette voci. 

6. In considerazione della mole di documentazione tecnica da presentare nella presente gara e del limite di 

52 MB per ciascun file da caricare, si chiede la possibilità di presentare un CD entro il termine di scadenza 

della procedura, contenente parte della documentazione tecnica richiesta, fermo restando che gli slot della 

piattaforma verranno utilizzati sino alla capacità massima disponibile. 

7. Si chiede di confermare che come “DUVRI PRELIMINARE” si intenda il documento denominato “Note 

Informative sui rischi aziendali v.2022”. 

 

Riscontro: 

1. Si allega alla presente l’allegato I_rev.1, debitamente modificato al fine di permettere l’inserimento 

omogeneo del dato richiamato. 



 

 

2. Si conferma che l’onere si considera assolto anche mediante l’apposizione di marca da bollo cartacea, 

debitamente annullata, su carta intestata stampata, scansionata e allegata in formato pdf. Si conferma, 

altresì, che per le istanze trasmesse per via telematica è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo del 

valore forfettario di € 16,00, come previsto dal D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii. 

3. Si conferma la possibilità di produrre il listino vigente privo dei prezzi, a pena di esclusione. 

4. Si conferma la possibilità di produrre il listino prezzi vigente. 

5. Si allega alla presente l’allegato I_rev.1, debitamente modificato al fine di permettere l’inserimento 

omogeneo del dato richiamato. 

6. Si veda la rettifica al disciplinare di gara pubblicata in data 11/08/2023. 

7. Non si conferma; il documento “Note Informative sui rischi aziendali v.2022” è stato allegato con il solo 

scopo di informare sui principali rischi presenti all’interno dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Con 

riferimento all’indicazione del DUVRI preliminare, si veda la rettifica al disciplinare di gara pubblicata in data 

11/08/2023. 

 

Quesito n. 8 

Spett.le Amministrazione, la presente per chiedere se necessario indicare nella garanzia provvisoria 

l’Impegno del garante a rinnovare la fideiussione ai sensi di art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della 

Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione. In caso affermativo si chiede di precisare per quanti giorni. 

 

Riscontro: 

Non è necessario. Si conferma quanto previsto all’art. 13 del disciplinare di gara, in base al quale “Nel caso 

in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 

appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 

garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data”. 

 

Quesito n. 9 

Spett.le Amministrazione, con riferimento a quanto previsto all’articolo 13 del disciplinare “MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA”, al fine di non rendere 

eccessivamente gravosa nonché onerosa la partecipazione alla procedura in oggetto per l’operatore 

economico, si chiede di confermare che in luogo della traduzione giurata sia ammessa la traduzione 

semplice corredata da autodichiarazione di conformità da parte del firmatario di gara attestante ai sensi del 

D.P.R. 445/00 la conformità della traduzione all’originale. 

 

Riscontro: 

Si veda la rettifica al disciplinare di gara pubblicata in data 11/08/2023. 

 

Quesito n. 10 

Spett.le Amministrazione, si chiede di confermare quanto segue: 

1. che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandante, esecutrice delle 

attività di adeguamento necessarie all’installazione delle apparecchiature potrà fatturare l’esecuzione di tali 

prestazioni direttamente a codesta S.A. e che il relativo pagamento sarà effettuato direttamente da codesta 

S.A. alla suddetta mandante. 

2. che il pagamento dei lavori sarà effettuato a seguito del collaudo definitivo, così come indicato all’art. 9.4 

del capitolato speciale d’appalto. 

 

Riscontro: 



 

 

1. Si conferma quanto da Voi indicato. 

2. Si conferma quanto da Voi indicato. 

 

 Distinti saluti. 

 

Il Direttore 

S.C. Approvvigionamenti e gestione 

contratti beni e servizi 

- Costella dr.ssa Vania - 


